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Kalibrierzertifi kat
Calibration Certificate I Certificat de Calibration
Auftragsnummer:
Order Number:
N" de bossier:

Gegenstand:
Object:
Objet :

Hersteller:
Manufacturer:
Fabriquant:

Tvp:
Model:
Modöle:

Handgerät / Seriennummer:
Display Unit / Serial number:
Unitö Principale / Numöro de sörie:

Endgerät / Seriennummer:
Remote Unit / Serial number:
Unitö Remote / Numöro de sörie:

Auftraggeber:
Customer:
Clienti

Datum der Kalibrierung:
Date of calibration:
Date de la calibration:

Empfohlene nächste Kal ibrierung:
Recommended next calibration:
Pro chaine calibration re commandö e :

Verwendetes Kalibriemormal:
Used Calibration standard:
Outils servant ä l'ötalonnage:

Verwendete Kalibrierprozedur:
Calibration procedure :
Procödure de la calibration:

Umgebungsbedingungen :

Environment conditions:
Conditions d'environnement :

Anzahl der Seiten:
Number ofpages:
Nombre de pages:

B-1 s48

Lan - Tester

IDEAL INDUSTRIES

LanTEK-II-500

I I 13010

l l r3030

TEEGE
Georg Wilhelm-Sff. 185

DE-21107 Harnburg

15. luni2012

Dieses Kalibrierzertifikat dokumentiert
die

Rückfiihrung auf nationale bzw.
intemationale Normale zur Darstellung
der Einheiten in Übereinstimmung mit
dem Intemationalen Einheitensystem
(SD.

Für die Einhaltung einer angemessenen
Frist z:ur Wiederholung der
Kalibrierung ist der Benutzer
verantwortlich.

This calibration certificate documents
the traceability to national standards,
which realize lhe unils of measuremenl
according to lhe International System
of Units (SI).
The user is obliged to have the object
recalibrated at appropriate intervals.

Ce certificat de calibration docurnente
la traqabilitö selon les standards
nationaux qui utilisent le Systäme

d' Unitös International (SI).

L'utilisateur devra refaire calibrer son
appareil aux intervalles appropriös.

Juni 2013

LanTEK ATE Cal. System: SN 05
Kalibriert / Calibrated / Etallonö: July 201 I
Kalibrierzertifikat-Nr. / Cal. Cert. No / Cert. de Cal. No.: CLTKI0-201I

Software Rev.: ATE V5.2

Temp.: 23"C + 3oC

Rel. Feuchte I Humidity I Humiditö:
50%+20%

2

Firmenstempel / Company stamp /
Tampon de I'entreprise:
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Ausstellungsdatum /
Date of issue / Date de röalisation :

15. lurri2012

Bearbeiter /lssued by / Etabli par
Patrick Eitelmann
Servicetechniker

,l


